	[image: image1.jpg]


УТВЕРЖДЕНО:

	Руководитель 
Медицинского Департамента

ПК Регионы

_________________Ф.Ф.Антоненко

	_________________2010 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку и поставку фетальных мониторов по заявкам клиник ПК Регионы ЗАО «Группа компаний «Медси» (г.Брянск, г.Нижневартовск, г.Нягань, г.Пермь)
1. Предмет закупки и характеристики оборудования
1.1. Фетальный монитор «Сономед-200» в базовой комплектации или ЭКВИВАЛЕНТ.
1.2. Требуется поставка в количестве 4 штук.

1.3. Комплектация и технические параметры фетального монитора «Сономед-200» (1 шт.):

Комплектация:
	Наименование
	Кол-во

	аналоговый блок
	1 шт.

	ультразвуковой зонд 1,5 МГц
	1 шт.

	ультразвуковой зонд 2 МГц
	1 шт.

	тензометрический (ТОКО) датчик
	1 шт.

	маркер шевелений плода
	1 шт.

	сетевой адаптер
	1 шт.

	электронный ключ HASP
	1 шт.

	ремни для крепления датчиков
	4 шт.

	пряжки к ремням
	2 шт.

	флакон геля
	1 шт.

	программное обеспечение
	1 шт.

	антенатальная и интранатальная программа анализа
	1 шт.

	чемодан для переноски фетального монитора
	1 шт.

	инструкция по эксплуатации, методические материалы по КТГ
	По одному экземпляру.


Технические параметры:

	Набор зондов

	УЗ зонд
	2 МГц       

	УЗ зонд
	1,5 МГц

	ТОКО зонд
	наличие

	

	Интенсивность излучения
	Не более 10мВт/мм2

	Диапазон КТГ(ВРМ): 

	30-300 (расширенный) 
30-240
50-210

	Диапазон Токо
	0-100 ед.

	Точность ЧСС: 
	0.5 ВРМ (при 30-240 ВРМ)

	Антенатальный анализ

	· % потери сигнала 

· базальный уровень ЧСС 

· число шевелений в час 

· акцелерации >10 ВРМ и 15 сек / >15 ВРМ и 15 сек 

· децелерации >15 ВРМ и 15 сек 

· эпизоды высокой вариабельности 

· вариабельность коротких(ВКИ)/длинных(ВДИ) интервалов 


	Наличие

	Интранатальный анализ - кривые: 

	· базальный уровень ЧСС, 

· площадь акцелерации 

· площадь децелерации 

· вариабельность коротких(ВКИ)/длинных(ВДИ) интервалов 


	Наличие

	Интранатальный анализ - таблицы: 

	· % потери сигнала 

· базальный уровень ЧСС, 

· площадь акцелерации/число 

· площадь децелерации 

· эпизоды высокой вариабельности 

· вариабельность коротких интервалов(ВКИ) 

· продолжительность синусоидального ритма 


	Наличие


1.4. Терапевтические/функциональные возможности Фетальный монитор:

	Автоматический анализ кардиотокограммы
	Наличие

	Мультианализ КТГ для диагностики состояния плода: оценка сердцебиения, двигательной активности плода и сокращений матки.
	Наличие

	Для двуплодной беременности.
	Наличие

	Проведения КТГ обследования как в антенатальный так и в интранатальный период
	Наличие

	Предоставление на выбор нескольких вариантов анализа КТГ кривой.
	Наличие

	При интранатальных обследованиях формирование трендов основных параметров КТГ для оценки динамики родовой деятельности
	Наличие

	Кривая "от удара к удару".
	Наличие

	База данных.
	Наличие

	Программное обеспечение.
	Наличие


2. Общие требования к закупаемому/поставляемому оборудованию (и комплектующим к нему)

2.1. Всё закупаемое/поставляемое оборудование должно быть новым, комплектующие – от производителя оригинального оборудования и не бывшими в употреблении.
2.2. Всё закупаемое/поставляемое оборудование (и комплектующие к нему) должно(ы) быть серийным(и) и официально разрешенным(и) для производства/поставки в Российской/ую Федерации/ю. Иметь лицензии и сертификаты согласно законодательству Российской Федерации. 
2.3. Всё закупаемое/поставляемое оборудование и комплектующие к нему должны соответствовать комплектации и техническим параметрам, указанным в п.1.3, а также функциональным возможностям, указанным в пункте 1.4.

3. Требования к гарантийному и сервисному обслуживанию

3.1. Должна быть предоставлена гарантия производителя на поставляемое оборудование сроком не менее чем на 12 месяцев.

3.2. Гарантия должна распространяться на все поставляемое оборудование.

3.3. Все устройства, предложенные на замену, а также запасные части, устанавливаемые на оборудование в течение гарантийного периода должны иметь те же функциональные характеристики, чем предложенные изначально. 

3.4. Всё закупаемое/поставляемое оборудование и комплектующие к нему должны обладать возможностью их технической поддержки в сервисном(ых)  центре(ах) и возможностью доступа к расширенным сервисам по технической поддержке, ремонту и послегарантийному обслуживанию производителя.
4. Прочие условия
4.1. Конкурсное предложение должно содержать указание на условия доставки оборудования по адресам: (возможность, стоимость, срок)

1) 241007 РФ, г. Брянск, ул.Дуки, д.62;

2) 628600 РФ, Тюменская обл., ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, ул. Северная, 4/П, Западный промышленный узел, панель № 17
3) 628181 РФ, Тюменская обл., ХМАО, г. Нягань, ул.Торговая д.2 
4) 614990 РФ, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 106;                                                                                              

4.2.   Условия оплаты: оплата по факту поставки (100%). Факт поставки с момента подписания Покупателем товарно-транспортной накладной и/или Акта приема-передачи.

Исполнитель:                                                        ____________  А.Л.Сайранова
Тел: (495) 7850259
Доб. 130
